
Heart Guardian HR-502 사용자 매뉴얼

HR-502

Rev. 1.1.1 ( 2025.01.17)

HR-502 사용자 매뉴얼

본 제품은 추적관리대상 응급의료기기 입니다



1 

 

 

 실제 응급상황 발생시, 신속하고 정확한 제품의 사용을 위해, 본 매뉴얼과 함께 제공되는 

퀵가이드를 반드시 참고하십시오. 

 Heart Guardian HR-502 는 추적 대상 의료기기로써 반드시 설치장소 및 관리인에 대한 

등록을 실시해야 합니다.  

 Heart Guardian HR-502 의 관리 담당자는 본 매뉴얼을 충분히 숙지하고, 모든 사용자가 본 

매뉴얼을 잘 볼 수 있도록 배치하여 주십시오. 

 본 매뉴얼 상의 내용은 사전 공지나 동의 없이 ㈜라디안큐바이오에 의해 변경될 수 

있습니다. 

 ㈜라디안큐바이오의 동의 없이, 본 매뉴얼의 도용 및 인용, 배포 등을 금합니다. 

 부작용 보고 관련 문의처 한국의료기기 안전 정보원 (080-080-4183) 

 본 매뉴얼의 모든 저작권은 ㈜라디안큐바이오에 있습니다.  
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1. 기호 설명 

 다음의 기호들은 국제 표준에 맞추어 제품의 포장 표면 혹은 부착된 라벨 그리고 기타 

부속품 상에 표기되어 있습니다.  

 몇몇 기호들은 국제표준에 따라 변경될 수 있습니다. 

 몇몇 기호들은 사전 동의 없이 변경/추가될 수 있습니다.  

기호 설명 기호 설명 

 

경고 

심각한 부상이나 죽음을 

초래할 수 있음 
 

주의 

경미한 감전이나 제품의 

파손, 오작동의 원인이 

될 수 있음 

 

참조 

추가 참조 항목을 확인  

전기충격 경고 

고압의 전기충격을 

발생시키므로 

사용방법을 유의하여야 

함 

 

문서 참조 

동봉한 문서에 추가 

정보 제공 
 

Type BF 연결 

 

비멸균 

제품에 대한 멸균 처리 

없음 

 
비충전용 

배터리 충전 금지 

 

건조한 곳에 보관 

제품에 물기가 없는 

상태에서 사용되도록 

유지관리  

습도조건 

제품을 작동하기 위한 

습도조건 
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기호 설명 기호 설명 

 

폭발물이나 화기 

주변에서 사용금지  

제품에 대한 

용접이나 연소 

작업 금지 

 
유효기간 

AED 패드의 유효기간 

까지만 사용 

 직사광선 노출 

금지 

 전자제품 폐기물 

전기, 전자장치 

폐기물로 분류 

 

직류(DC) 전원 

 

 

 

배터리 타입 

리튬망간이산화물 

전지 

 온도 제한 

 

 

유럽 대리인  
 

시리얼 번호 

 

 

LOT 번호 
 

제품 형명/모델명 

 

포장이 파손되어 

있다면 사용금지 

 

보호 등급 

방수/방진 등급 
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기호 설명 기호 설명 

 
일회용, 재사용 금지 

 

유지관리 필요 

 

 

재사용 가능 

국가/지역별 규제에 

따름 
 

 

라텍스 없음 

 

 

제조일자 표시 

 

제조사 표시 

 
블루투스 통신 

제품의 저장 데이터를 

블루투스로 송신 

 

배터리 잔량 표시 

제품의 배터리 

잔량 표시  

 
전원버튼 

AED 의 전원을 켜기  

위해 누름 

 전기 충격 버튼 

전기충격이 필요한 

경우 깜박거림 

성인/소아 선택 버튼 

 

AED 패드를 환자의 몸에 붙이기 전에 

설정해야 함  (성인모드 기본) 
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2. 경고 및 주의 사항 

 Heart Guardian HR-502 의 안전한 사용을 위해서 다음 사항을 숙지해야 합니다. 

 일부 항목은 매뉴얼 상의 다른 파트에서 중복 표기될 수 있습니다. 

 

환자의 반응이나 의식이 있는 경우 사용을 금합니다. 

Heart Guardian HR-502 는 급성 심장정지로 인한 심실세동 환자에게 쓰이도록 

제작된 휴대형 심장충격기로, 제품 사용 전, 반드시 환자의 의식과 호흡 상태를 

확인해 주시고 환자가 반응을 보이거나 의식이 있는 경우, 사용을 금지하여 주십시오. 

 

Heart Guardian HR-502 의 기본 설정은 ‘성인 모드’입니다. 

‘성인 모드’의 경우 전기 충격은 약 150J 로 설정되어 환자에게 전해집니다. 소아의 

경우 약 50J 의 전기 충격만 가해질 수 있도록 설정되어 있기 때문에, 환자가 1-7 세 

25kg 이하의 소아일 경우, “성인/소아 선택 버튼”을 사용하여 소아 모드로 

설정해주십시오. 

 

전기충격에 주의하십시오. 

전기 충격은 환자와 접촉한 사람에게도 전해질 수 있으므로 ‘쇼크 버튼’을 누르기 

전에 본인 혹은 다른 사람이 환자와 접촉되어 있는지 확인하고 환자로부터 떨어져 

있도록 반드시 지시하십시오. 또한 안전한 사용을 위해 다음과 같은 상황에서 사용을 

금합니다. 

 수중에서 사용 금지. 비나 눈에 환자가 노출되는 경우 환자를 건조한 곳으로 

이동시킨 후 사용 

 환자가 금속(전도체)과 접촉한 경우, 해당 금속 (전도체)과 접촉 금지 

 

인화성 물질과 인접하여 사용하지 마십시오. 

전기충격에 의한 폭발 반응을 피하기 위하여 다음과 같은 상황 및 장소에서의  

사용을 금합니다. 

 휘발성 가스나 기름이 있는 곳 

 고압 산소탱크와 인접(10m 이내)한 곳 

 수소탱크와 인접(10m 이내)한 곳 

 기타 폭약이나 인화성 물질이 배치된 곳 

 배터리(BT-303W)를 충전하거나 파손하지 마십시오. 

배터리를 충전하거나 가열/충격을 가할 경우 폭발이나 화재의 발생이 우려되므로, 

배터리 수명이 다한 경우, 제조사 ㈜라디안큐바이오나 판매 대리점을 통해 새 

배터리로 교체해주십시오. 
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임의로 제품을 분해 혹은 수리하지 마십시오. 

고압의 전력이 충전되어 있는 경우 감전사고의 위험이 있으므로 임의로 분해하지 

마십시오. ㈜라디안큐바이오의 허가를 받지 않은 분해 혹은 수리 시도로 인한 감전 

사고는 ㈜라디안큐바이오가 책임지지 않습니다. 

 

㈜라디안큐바이오가 제공하지 않은 배터리의 사용을 금합니다. 

㈜라디안큐바이오는 공식 배터리 외 다른 배터리 사용으로 인한 제품 작동상의 

하자/고장에 대해 책임지지 않습니다. 정품이 아닌 배터리를 사용시 고장/오작동의 

우려가 있으므로 반드시 정품 배터리를 사용해 주십시오. 

 

안내에 따라 전극 패드를 환자에게 올바로 부착하십시오. 

두 패드의 부착 위치가 뒤바뀌어도 전기충격이 가능합니다. 그러나 패드를 환자 

피부에 밀착시키지 않으면 전기충격이 제대로 전해지지 않으므로 환자 피부와 

전극패드 사이에 이물질이 있다면 제거한 후 부착시켜 주십시오. 패드가 피부에 잘 

부착되지 않는 경우, 패드의 접착면의 접착물질이 마르지 않았는지 확인해 주십시오. 

패드의 접착물질이 마른 상태이면 새로운 패드로 교체해주십시오. 

 

ECG 분석 중, 환자에게서 떨어지십시오. 

제품의 사용 중 환자를 움직이게 되면, Heart Guardian HR-502 는 환자의 상태를 

분석함에 있어서 오류를 일으킬 수 있으므로 가급적 환자를 움직이거나 환자에게 

접촉을 하지 마십시오. 

 

AED 패드는 유효기간이 있으며 일회용입니다. 

전극 패드의 밀봉 포장이 뜯겨져 있거나 심하게 훼손된 경우, 즉시 교체해야 합니다. 

또한 한번 사용한 경우, 유효기간 (포장지 겉면 표기)이 지난 경우 반드시 신품으로 

교체하여 주십시오. 

 

전자기적 간섭이 없는 곳에서 사용하십시오. 

본 제품은 전자제품으로 전자기적 간섭이 제품의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 

제품 동작 시 전자기적 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자제품으로부터 멀리 

위치하거나 다른 전자제품의 전원을 꺼서 간섭을 최소화하여 주십시오. 전자기적 

간섭을 일으킬 수 있는 기기는 휴대폰, 라디오, AC 전원, 송수신기, X-ray 등이 

있습니다. 
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안정적인 운용을 위한 온도 지침을 준수해 주십시오. 

Heart Guardian HR-502 의 본체, 배터리와 전극 패드는 0˚C ~ 40˚C 의 온도 

조건에서 보관을 권장 드립니다.  

단 포장/운송(5 일 이내)의 경우 -20˚C ~ 60˚C 일 경우 (5 일 이내) 0˚C ~ 40˚C 를 

벗어난 경우에는 최소 1 시간 이상의 동작 온도 조건이 유지되어야 안정적인 제품 

운용이 가능합니다. 

 

본 제품의 사용방법과 CPR 에 대해 사전 숙지를 권장합니다. 

본 제품은 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으나, 정확한 사용을 위해 CPR 과 

인공호흡 관련 사전 교육을 수료하는 것을 권합니다. 

 

본 제품은 정기적인 유지관리가 필요합니다. 

전극 패드의 포장 표면에 명기된 유효기간과 배터리 표면에 표기된 제조일을 제품 

보관함이나 제품 표면 등 잘 보이는 곳에 표시하여 각 부품 별 수명에 따른 정기적인 

관리를 권합니다. 

 

교육, 훈련, 실험, 데모 목적으로 사용하지 마십시오. 

감전사고를 방지하기 위해 실제 급 심정지 환자에게 필요한 경우 전기충격을 

실시하는 상황 외의 사용을 금합니다, 또한 시뮬레이터나 인체모형에의 사용시 

오작동을 일으키는 원인이 될 수 있습니다. 

 

국가별, 지역별 표준 준수 

본 제품의 관리 유지 보수, 사용상의 권한과 책임은 전기충격이기가 설치/판매된 

국가별, 지역별 표준에 준수해야 합니다. 자세한 내용은 ㈜라디안큐바이오나 판매 

대리점을 통해 확인 바랍니다. 

 

제품의 폐기 

본 제품은 전자제품으로 분류되며, 국가/지역의 지침에 따라, 올바른 방법으로 

폐기하여야 합니다.  

 

본 제품은 유럽소생협회(ERC)와 미국심장협회(AHA)가 정한 심폐소생술(CPR) 

2020 가이드라인에 따라 작동하도록 제작되었습니다. 
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3. 제품에 대한 보증 내용 

3.1  고객의 의무사항과 제품 등록  

제품의 등록은 AED 관리를 위한 국가별 기준에 따릅니다. Heart Guardian HR-502 는 

추적관리대상 의료기기로서 반드시 관할보건소에 설치장소 및 관리인에 대한 등록을 

해야 합니다.  

3.2  보증 내용 

㈜라디안큐바이오는 Heart Guardian HR-502 의 구매자에게 Heart Guardian HR-502 

와 함께 공급되는 배터리와 AED 패드 등의 제품 군에 대하여 제품 자체적인 하자와 

불량 발생시 무상 교체 서비스를 제공합니다. 해당 보증 내용은 양도나 매매 대상이 

아닙니다. 

보증 기간 이내에 제품이 결함이 발생하더라도 다음과 같은 경우, 무상 수리를 받을 수 

없습니다. 

3.2.1 본 매뉴얼에서 다루지 않은 잘못된 조작으로 인한 고장 

3.2.2 당사 이외에서 수리 혹은 개조로 인해 발생된 고장 

3.2.3 낙하 등 외부 충격에 의해 발생한 고장이나 손상 

3.2.4 화재, 지진, 홍수, 낙뢰 등의 천재지변에 의한 경우 

3.2.5 고/저온, 저/다습 등 사용이 부적합한 환경에서 보관, 사용하여 손상이 발생한 경우 

(제 5 장 제품의 보관과 관리 항목을 참조) 

3.2.6 배터리 등 부품의 소모로 인해 제품이 작동하지 않는 경우 

3.2.7 구입 일자, 고객명, 구입처, 제조번호 등의 내용을 임의로 변경한 경우 
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3.3 보증 기간 

보증 기간은 다음과 같은 품목별 기준으로 적용됩니다. 본 제품을 시연용도(DEMO)로 

전환하여 사용할 경우, 보증기간은 절반 이내로 단축됩니다. 

3.3.1 배터리와 AED 패드 등을 제외한 Heart Guardian HR-502(본체) 

 제조일(제품 후면 라벨에 표기)로부터 5 년  

3.3.2 배터리(BT-303W) 

 대기모드(장착 상태) 4 년, 배터리 라벨에 표기 

3.3.3 AED 패드(P-503) 

 제조일로부터 2 년(AED 패드 포장 라벨에 ‘유효기간’으로 표기)  

 

3.4 제품의 수리와 교체 

보증기간 내 제품 자체적인 하자와 불량 발생 시, 모든 배송과 수리/교체에 대한 비용은 

무료로 제공됩니다. 단 배송 전 반드시 A/S 서비스 번호인 1670-1980 으로 연락하여 

배송 수단을 협의하여야 합니다. 제품이 ㈜라디안큐바이오에게 도착하는 시점부터 최대 

30 일 이내에 고객에게 다시 배송되며, 해당 기간은 자동으로 갱신되어 잔여 보증기간에 

추가됩니다. 
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4. 제품 소개 

 

신속하고 정확한 제품의 사용을 위해, 실제 응급상황 발생 시, 본 매뉴얼과 함께 

제공되는 퀵가이드를 반드시 참고하십시오.                          

 

안전한 제품의 사용을 위해, 모든 잠재적 사용자는 심폐소생술 (CPR)과 Heart 

Guardian HR-502 에 대한 사전 교육을 정기적으로 이수하는 것을 권장합니다. 

㈜라디안큐바이오는 심폐소생술과 전기충격이기에 관한 교육을 고객의 요청에 따라 

제공하고 있습니다. 자세한 내용은 ㈜라디안큐바이오 홈페이지 상의 교육 메뉴를 참고 

바랍니다 (www.radianqbio.com) 

4.1  제품 설명 

Heart Guardian HR-502 는 배터리로 구동되는 휴대형 제품으로서 사용이 간편한 체외형 

반자동전기충격기(Semi-Automated External Defibrillator)입니다. 본 제품은 급성심정지 

(SCA, Sudden Cardiac Arrest) 환자의 심전도(ECG, Electrocardiogram)를 자동으로 분석, 

전기충격, 즉 전기충격이 필요한 경우 버튼을 누르는 사용자의 조작에 의해 전기충격을 

환자에게 실시합니다. 

Heart Guardian HR-502 는 2020 년도 개정된 미국심장학회 (AHA)의 심폐소생술 

가이드라인을 표준으로 제작되었습니다. 

 

 

4.1.1 제품의 구조 
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ⓐ 손잡이 AED 의 운반을 위한 손잡이 

ⓑ 오픈 버튼 커버를 열기 위한 버튼 

ⓒ 전원 버튼 제품을 켜거나 끄기 위한 버튼 

ⓓ 배터리 잔량 표시 제품의 배터리 확인을 위한 표시 

ⓔ 커버 외부 이물질 유입으로부터 제품을 보호 

ⓕ 쇼크 버튼 전기충격을 실시하는 버튼 

ⓖ 
성인/소아 선택 

스위치 
성인/소아 모드를 선택, 기본 설정은 성인 모드 

ⓗ AED 패드 연결부 AED 패드 커넥터를 결합하는 연결부 및 커버 

ⓘ AED 패드 AED 의 심전도 분석과 전기 쇼크를 위한 패드 

ⓙ 순서 표시 LED CPR 과 AED 사용 순서를 알림 

ⓚ 블루투스 포트 AED 의 ECG 데이터를 PC 에 송신을 위한 포트 

ⓛ 스피커 음성 안내를 위한 스피커 
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4.1.2  주요 사양 

  
제품 타입 저출력 심장충격기 

자동/수동 자가진단 자동 자가진단 (배터리, 회로 전원, 버튼 동작) 

심전도 분석 ECG 분석 

성인/소아 겸용 성인/소아 호환 스위치 

충전 방식 HI-capacitor 충전 

출력 범위 
성인 모드 : 150J±10% 

소아 모드 :  50J±10%  

데이터 저장 
최대 100 개의 ECG 로그 반복 저장 / Self Test 로그 

반복 저장 

제어 버튼 전원, 쇼크, 성인/소아 선택 버튼 

배터리 타입 (BT-303W) LiMnO2 (12V DC 4.2A) 

쇼크 횟수 100 회 이상(신규 배터리 장착 시) 

AED 패드 타입(P-503) AED 전극패드(일회용), 2 선(1.8m), 2 구 플러그 

제품 크기(mm) 223.4(W) x 311.7(L) x 91.9(H)mm 

제품 무게(kg) 2.2kg (AED 가방과 AED 패드 제외) 

제품 색상 백색 

기본 구성 
AED 본체, AED 가방(HR-B3), AED 패드(P-503), 

배터리(BT-303W), 유저 매뉴얼, 퀵가이드 

 배터리의 수명은 보관 시 온도와 습도 등의 환경에 따라 차이가 있습니다. 보관 지침에 따른 관리가 

필요합니다 

 대기모드 보관 시 배터리의 수명은 시간에 따라 감소하므로 가능한 전기충격 횟수는 줄어들 수  
있습니다 
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4.1.3 주요 구성품 

HR-B3, AED 휴대용 가방 

 모델명: HR-B3 

용  도; AED 보관 및 보호 

재  질: 패브릭, 폴리에틸렌 

크  기: 235(W) x 275(D) x 100(H)mm 

무  게: 380g 

수  명: 1 년(휴대) ~ 10 년(보관) 

P-503, AED 패드 

 

모델명: P-503 

용  도; 전기충격 및 임피던스 신호 전달 

타  입: 접착식, 성인/소아 겸용 

크  기: 150(W) x 190(D) x 15(T)mm 

무  게: 100g 

보  증: 2 년 (사용자 과실에 의한 파손의 경우, 유상 

수리/교체) 

수  명: 일회용, 포장 봉인 보관 시 제조일로부터 

2 년이상(포장라벨에 유효기간 일자 표기) 

BT-303W, Heart Guardian HR-502 배터리 

 

 

 

모델명: BT-303W 

용  도: AED 로의 전원공급 

재  질: LiMnO2 (DC 12V 4.2Ah) 

크  기: 175(W) x 60(D) x 25(H)mm 

무  게: 285g 

보  증: 4 년 (사용자 과실에 의한 파손의 경우, 유상 

수리/교체) 

수  명: 대기모드(장착 상태) 4 년 
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4.2  제품의 사용 자격과 대상 

Heart Guardian HR-502 는 누구나 쉽게 구동할 수 있도록 개발되었으나, 위기상황에서 

제품의 올바르고 신속한 운용을 위해 모든 잠재적 사용자는 사전에 충분한 운용 교육과 

실습을 정기적으로 이수할 것을 권장합니다. ㈜라디안큐바이오는 심폐소생술과 

전기충격이기에 관한 교육을 고객의 요청에 따라 실시하고 있습니다. 자세한 내용은 

㈜라디안큐바이오 홈페이지, www.radianqbio.com 에 방문, 교육 메뉴를 참고 바랍니다. 

Heart Guardian HR-502 는 급 심정지로 인해 의식을 잃고 호흡이 멈춘 상태의 환자에게 

사용하도록 제작된 응급 의료기기입니다. 급 심정지 환자는 다음과 같은 징후를 보입니다. 

  
흔들어도 반응 없음 무호흡 또는 비정상적인 호흡 

 

환자가 반응을 보이거나 의식이 있는 경우, 

본 제품의 사용을 금합니다. 

Heart Guardian HR-502 는 별도의 버튼 설정으로 동일한 패드로 성인과 

소아 모두에게 사용할 수 있습니다. 제품 출고 시, 기본 설정 모드는 성인 

모드로 설정되어 있습니다. 

 

  

http://www.radianqbio.co/
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4.3 제품의 사용 

전원을 켜는 순간부터 모든 사용상의 단계가 음성 메시지와 비프음 (“삐”소리)을 통한 

청각적 안내가 시작되며, 제품 표면의 그림 설명과 LED 등을 통한 시각적 안내 또한 

진행됩니다. 간단한 운용 학습을 위해, 본 제품과 함께 동봉된 퀵가이드를 참조 바랍니다. 

4.3.1.1  제품의 사용 

제품을 정상적으로 사용하기 위한 준비과정은 아래와 같습니다. 

① 포장 박스를 개봉하여, 제품 구성품을 확인합니다. 만약 구성품이 모두 

구비되어 있지 않다면, 제품 구입처에 문의 주시기 바랍니다. 매뉴얼과 

퀵가이드는 www.radianqbio.com 에서 다운로드할 수 있습니다. 

I. Heart Guardian HR-502 AED (본체, 가방 포함) 

II. Heart Guardian HR-502 사용자 매뉴얼 

III. P-503 (AED 패드) 

IV. BT-303W 배터리 

V. 퀵가이드 

 

② 사용 설명서를 참조하여, 제품 

사용방법에 대해 충분히 

숙지합니다. 

③ 배터리 팩을 그림과 같이 

제품의 배터리 슬롯에 

장착합니다. 

④ 제품의 안전한 보관을 위해 

제품을 항상 운반용 가방에 

넣어 보관하십시오. 

⑤ 제품을 가급적 눈에 잘 띄는 

곳에 배치하여 주십시오. 

 

제품 보관 시, AED 패드의 포장을 제거하여 보관하지 마십시오. 패드의 

포장을 개봉하는 순간부터 패드의 접착력이 떨어져, 응급상황 시 

환자에게 제대로 접착되지 않아 사용이 불가능해질 수 있습니다. 
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4.3.2  제품의 사용 순서 

4.3.2.1 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜주십시오. 

 

 

 

 

4.3.2.2 제품의 커버를 열고 성인/소아 모드를 설정하여 주십시오. 

Heart Guardian HR-502 와 AED 패드(P-503)는 버튼 설정 하나로 

성인과 소아 모두에게 사용될 수 있도록 개발되었습니다. 환자의 

나이와 무게를 추정 불가능한 상황에서는 신속한 전기충격을 위해 기본 

설정 모드인 ‘성인 모드’를 사용하여 주십시오. 

 

성인 모드 (기본 설정) 
8 세 이상 또는 몸무게 25kg 이상 환자 

 

소아 모드 
1-7 세 이하 또는 몸무게 25kg 이하 환자 

 

4.3.2.3 AED 패드 부착을 위해 환자의 상의를 모두 제거해 주십시오. 

AED 를 환자의 바로 옆에 위치시키고 환자의 상의를 모두 제거해 주십시오. 

AED 패드의 견고한 부착을 위해 환자의 상체는 반드시 깨끗하고 건조한 

상태여야 하며, 필요시 면도기 등으로 제모를 실시합니다. 
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4.3.2.4 환자의 몸에 패드를 부착합니다. 

 

 

○1  덮개에서 AED 패드를 꺼냄 ○2  AED 패드의 포장과 스티커 제거 

 

○3  환자의 몸에 패드를 부착 
 

4.3.2.5  심전도(ECG) 분석 

환자의 몸에 패드⓷부착되면 제품은 환자의 심전도 분석을 실시합니다. 

 

 

 

 

 심전도 분석 시, 환자로부터 떨어지십시오. 

정확하고 안전한 제품의 심전도 분석을 위해, 제품이 환자의 심전도를 

분석하는 동안 환자를 접촉하지 말아야 합니다. 
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4.3.2.6 전기충격과 심폐소생술 (CPR) 

환자에 대한 심전도 (ECG) 분석이 완료되면 AED 는 아래와 같은 상황에 

따라 운용 방법을 안내합니다. 

 환자에게 전기 충격이 필요한 경우  

① 음성 안내: “전기 충격이 필요합니다”, “충전 중” 

② 잠시 후, 전기 충전이 끝나고 ‘쇼크 버튼’이 깜박임 

③ 음성 안내: “환자에게서 떨어지십시오.”  

④ 음성 안내: “깜박이는 주황색 쇼크 버튼을 눌러주십시오’  

⑤ 음성 안내의 지시에 따라 깜빡이는 주황색 쇼크 버튼을 누름. 

⑥ 전기 충격이 환자에게 전해짐, “전기충격을 실시하였습니다.” 

⑦ 전기 충격 후에 심폐소생술 (CPR)를 환자에게 실시 

⑧ 음성 안내: “심폐소생술을 실시” 

⑨ 음성 안내 “가슴 압박 30 회 실시” 

⑩ 비프음(“삐”소리): 30 회 

⑪ 음성안내: “인공 호흡 2 회 실시”  

⑫ 심폐소생술(CPR) ⑨ ~ ⑪까지 30 초 주기로 총 5 회 반복 

 

 

전기 충격을 주의하여 주십시오. 
전기 충격은 환자와 접촉한 사람에게도 전해질 수 있으므로, ‘쇼크 버튼’을 

누르기 전에 본인 혹은 다른 사람이 환자와 접촉되어 있는지 확인하고 

환자로부터 떨어져 있도록 반드시 지시하십시오. 
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 환자에게 전기 충격이 필요하지 않은 경우 

① 음성 안내: “전기 충격이 필요하지 않습니다.” 

② 음성 안내: ‘호흡과 의식이 없다면, 심폐소생술을 실시해 주십시오’ 

AED 가 심폐소생술 안내를 실시하는 경우, 환자에 대한 심전도분석을 

실시하지 않습니다. 심폐소생술 안내가 완료되면 별도 음성 안내를 

통해 심전도분석의 시작을 알리고 분석을 실시합니다. 

 다른 경우들 

환자의 몸에 AED 패드의 접착이 불완전한 경우, 제품은 다음과 같이 

작동하게 됩니다. 

① 음성 안내: ‘패드를 환자의 피부에 단단히 밀착해 주십시오.’ 

 AED 가 전기 충전을 완료하더라도 ‘쇼크 버튼’을 누르는 음성 

안내를 5 회 반복할 때 사용자가 ‘쇼크 버튼’을 누르지 않으면 

자동적으로 전기를 내부적으로 방출하게 됩니다. 

② 음성 안내: ‘쇼크 버튼이 눌러지지 않았습니다.’ 

 

4.3.3  제품의 사용내역 저장과 전송 

4.3.3.1 ECG 및 Self Test 로그 데이터 

제품은 AED 운용상 발생된 모든 ECG 데이터를 자동 저장합니다. 이러한 

데이터는 블루투스를 통해 외부 컴퓨터로 추출이 가능하며 이를 위해서 별도 

AED 와 컴퓨터 간의 페어링을 요구할 수 있습니다. 블루투스 통신이 가능한 

컴퓨터와의 통신만 가능합니다. 
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5. 제품의 보관 및 관리  

5.1  제품 설치 위치와 정기 관리 지침  

5.1.1 AED 는 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 가급적 눈에 잘 띄고 접근이 쉬운 곳에 

설치하여 주십시오. 응급전화를 신속히 실행할 수 있도록 최대한 전화기 부근에 

설치할 것을 권합니다  

5.1.2  AED 패드와 배터리를 포함한 모든 부품들을 한곳에서 보관하여 주십시오 

5.1.3  반드시 배터리를 장착한 상태에서 보관하여 주십시오 

5.1.4  정기적으로 배터리와 AED 패드의 유효기간과 수명을 확인해 주십시오 

5.1.5  다음과 같은 온/습도 환경에서 제품의 운용 및 보관을 실시하여 주십시오. 

① AED 운용을 위한 환경적 조건 

 온도: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉), 습도: 5% ~ 95% (결로현상 없는 곳) 

② 포장/운송 보관 온도 (5 일 이내) 

 온도: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉), 습도: 5% ~ 95% (결로현상 없는 곳) 

※작동온도범위 0~40℃ 벗어난 경우에는 최소 1 시간 동작온도 조건에 있어야 

정상작동  

③ 다음과 같은 장소에서의 AED 보관을 피해야 합니다 

 온도 변화가 극심한 곳 

 햇빛(직사광선)에 직접적으로 노출된 곳 

 자주 물에 젖거나 잠기는 곳 

 히터 등의 전열전자제품이나 대형 전자제품 주변 

 큰 충격이나 진동이 잦은 곳 

 도시가스나 휘발유 등의 가연성 물체와 가까운 곳 

 극심한 외부 환경(온도/습도/날씨)에 노출된 곳 
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5.1.6  배터리와 AED 패드의 관리 

① 배터리 관리 

배터리에 잔류된 전력이 불충분한 경우, AED 는 응급상황에서 정상 작동되지 

않을 수 있습니다. 상태 표시가 X 표시 경우, 배터리 팩을 즉시 새 배터리로 

교환해야 합니다. 

정기적으로 배터리 라벨에 표기된 생산일자를 확인하고 장착상태 4 년이 지난 

경우 즉시 교체하여 주십시오.  

 배터리 교체 방법 

 

 교체할 배터리 좌측 끝의 걸림쇠를 누르고 배터리 팩을 밖으로 당겨 

꺼냅니다. 

 신규 배터리의 라벨을 아래로 향하게 하여 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 

배터리 슬롯에 끼워 넣습니다. 최초 배터리가 삽입되면 제품은 

자가진단 실시 후 대기모드로 전환됩니다. 

 

배터리를 충전하거나 파손/분해하지 마십시오. (BT-303W) 

배터리를 충전하거나 가열/충격을 가할 경우 폭발이나 화재의 발생이 

우려됩니다. 배터리 폭발이나 연소를 방지하기 위해서 다음과 같은 

장소에서의 AED 사용을 금합니다. 

 가연성 연소가스가 발생하는 곳 

 수소 혹은 산소 탱크 (10m 반경 이내) 

 

㈜라디안큐바이오가 제공하지 않은 배터리의 사용을 금합니다. 

㈜라디안큐바이오는 공식 배터리 외 다른 배터리 사용으로 인한 제품 

작동상의 하자/고장에 대해 책임지지 않습니다. 정품이 아닌 배터리를 

사용시 고장/오작동의 우려가 있으므로 반드시 정품 배터리를 사용해 

주십시오. 
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② AED 패드의 관리 

 정기적으로 AED 패드의 유효기간을 확인해 주십시오. 유효기간이 지난 

경우, 즉시 신품으로 교체해야 합니다, 제품의 유효기간은 포장지 겉면에 

표기되어 있습니다. 

 만약 AED 패드의 포장지가 벗겨지거나 뜯어진 경우, 즉시 신품으로 

교체하여 주십시오. AED 패드가 공기에 노출되는 경우 최대 24 시간 

이내에만 사용 가능합니다. 

 Heart Guardian HR-502 는 P-503 AED 패드만을 인식합니다. 

㈜라디안큐바이오에서 제공하지 않은 다른 제품의 패드를 사용하지 

마십시오. 

 ㈜라디안큐바이오는 비상상황을 대비해 여분의 AED 패드를 추가 배치하는 

것을 권장합니다. 
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5.2 응급상황에서의 첫 사용 후 관리 

만약 AED 가 실제 응급상황에서 운용이 되었다면, AED 의 관리자는 다음 

응급상황에서 제품이 올바로 작동될 수 있도록 반드시 다음과 같은 사항을 검토하고 

실행해야 합니다. 

 

5.2.1.1  제품의 외관 상태 검사 

 제품의 외관상 파손이 없고 파손이 있다면 파손으로 인해 기능상의 문제가 

없는지 검토해야 합니다. 파손 상태에 따라 A/S 센터에 문의하여 수리/교체가 

필요할 수 있습니다.  

 

5.2.1.2  구성 물품(AED 패드, 배터리) 관리 

 만약 AED 패드가 한번이라도 쓰였다면 반드시 신품으로 교체해야 합니다. 

 배터리가 약 3 번 이상의 전기 충격을 주었거나 배터리의 제조 일이 2 년이 

경과했으면, 배터리의 신품 교체를 권합니다. 배터리의 수명은 대기상태(장착 

상태)에서 4 년입니다. 

 

5.3  제품 세척 
AED 의 세척을 위해서는, 하기의 물질 중 하나를 부드러운 천에 적셔 AED 를 

닦아주십시오. 

 

 연한 비눗물 

 이소프로필 알코올 (70% 용액) 

 

케이블과 패드의 경우, 해당 부품에 동봉된 세척 지침을 참조하십시오. AED 및 특히 

커넥터 부분에 액체 접촉을 피해주십시오. 만약 AED 에 액체가 닿았을 경우, 재사용 

전에 이를 닦고 건조하여 주십시오. AED 안전성에 대하여 의문이 생길 경우에는 

인증된 서비스 직원 또는 공급자에게 해당 제품의 확인을 문의하십시오. 
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6. 문제 해결 

6.1  자가진단 

Power-On 자가진단 

(운용 중 상태) 

 

전원 버튼을 누르는 순간 

RTC 검사, 메모리 검사, 통신 검사, 배터리 검사, 충/방전 검사 

 

정기 자가진단 

(대기 상태) 

일별 (매일) : RTC 검사 

주별 (매주 월요일) : RTC 검사, 메모리 검사, 통신 검사, 배터리 검사 

월별 (매월 1 일) : RTC 검사, 메모리 검사, 통신 검사, 배터리 검사, 

충/방전 검사 

주기적 자가진단 테스트 시 제품에 문제가 발견되면, 상태 표시등이 X 표시로 나타나며, 

전원 버튼을 눌러 전원을 켰을 경우, 에러 음성 안내와 1 초간 3 회 비프음(“삐”소리)이 

울립니다. 이러한 경우, 제품은 정상적인 작동을 하지 않습니다. 

 

6.2  AED 상태별 알람 

알람의 표시 설명 

    표시 제품이 정상적으로 작동 중 

   표시 제품 운용 중 에러 발생 

 표시 제품의 현재 배터리 상태를 표시 

순서 표시 LED 

주황색 점멸 

현재 CPR 단계를 표시 

 

쇼크 버튼 

주황색 점멸 

 

전기 충격이 준비되어 있음 
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6.3  알람 표시 및 조치사항 

모드 알람 정보 상황 정보 조치 사항 

대기모드 

상태 표시등 : X 표시 

     

 

 

10 분 후 혹은 

8~10 회 전기 충격  

후에 제품이 꺼집니다. 

새로운 배터리로 

교체하십시오. 

음성 메시지 : 

배터리가 부족합니다. 

새로운 배터리로 

교체하십시오. 

음성 메시지 :  

시스템 에러입니다. 

구입처나 ㈜라디안큐바이오 

A/S 센터에 문의하여 

주십시오. 

전원 버튼을 눌러도 

전원이 켜지지 

않습니다. 

새로운 배터리로 

교체하십시오. 만약 

배터리의 교체 시점이 

2 년 미만인 경우  

㈜라디안큐바이오 A/S 

센터에 문의하여 주십시오. 

운용모드 

음성 메시지 : 

배터리가 부족합니다. 

새로운 배터리로 

교체하십시오. 

음성 메시지 : 

시스템 에러입니다. 

구입처나 ㈜라디안큐바이오 

A/S 센터에 문의하여 

주십시오. 

음성 메시지 : 

패드가 부착되지 않아 

종료합니다. 

AED 패드를 

환자에게 정확히 

부착하여 주십시오. 

 

AED 패드를 

환자의 피부에 단단히 

밀착해주십시오. 

음성 메시지 :  

패드를 환자에게 

부착하여 주십시오. 

 임의로 제품을 분해 혹은 수리하지 마십시오. 

고압의 전력이 충전되어 있는 경우 감전사고의 위험이 있으므로 

임의로 분해하지 마십시오. 사용자 임의의 분해 혹은 수리 시도로 

인한 감전 사고는 (주)라디안큐바이오가 책임지지 않습니다. 
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7. 기술 자료 

7.1  물리적 특성 

항목 설명 

제품 타입 저출력 심장충격기 

크기 223.4(W) x 311.7(L) x 91.9(H)mm 

무게 (패드 제외) 2.2kg 

7.2  환경적 특성 

항목 조건 설명 

온도 
포장/운송 시(5 일 이내) 

운용 시 

-20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉) 

0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) 

습도  
5 ~ 95%  

(결로현상이 없을 것) 

고도  
0 ~ 4,575m 

(0 ~ 15,000ft) 

* 0℃ ~ 40℃를 벗어난 경우에는 최소 1 시간 이상의 동작 온도 조건이 유지되어야 안정적인 제품 

운용이 가능합니다. 

7.3  기능적 특성 

항목 설명 

ECG 분석 
ECG 분석 알고리즘은 환자의 심전도(ECG)를 신속히 분석하여 

전기충격 여부를 결정합니다. 

전기출력파형 Biphasic Truncated Exponential (BTE) 

인식 임피던스 범위 25Ω ~ 175Ω 

전기충격 에너지 
성인 모드: 150J±10% 

소아 모드: 50J±10% 

운용시간 약 10 시간 가량의 지속적인 ECG 모니터링 가능 

자동자가진단 

일별 (매일) : RTC 검사 

주별 (매주 월요일) : RTC 검사, 메모리 검사, 통신 검사, 배터리 검사 

월별 (매월 1 일) : RTC 검사, 메모리 검사, 통신 검사, 배터리 검사, 

충/방전 검사 

음성 안내/알람 
AED 사용 및 심폐소생술 단계별 안내 (녹취 음성) 

비프 알람 (“삐”소리) 

표시 

전반적 상태 표시등 (배터리, AED 컨디션) 

CPR 순서 가이드 LED 

CPR 순서 안내도 

심전도 ECG 기록 최대 100 개의 ECG 로그 반복 저장 

데이터 송수신 블루투스 2.0 
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7.4  적용 표준 및 규격  

범주 설명 

총괄 표준 및 규격 

  KGMP-KCL 

안정성 및 성능 

IEC60601-1- 2nd 

IEC60601-2-4 2nd 

EN 1041:2008 

ISO 15223-1 

충격 IEC 60068-2-27 

진동 IEC 60068-2-64 

자유 낙하 IEC 60068-2-32 

7.5 P-503(AED 패드) 

항목 설명 

종류 
Pre-gelled, self-adhesive, disposable, non-polarized 

defibrillation pads 

사용연한 2 년(포장라벨에 유효기간 일자 표기) 

폐기물 분류 국가/지역별 표준과 규칙에 따름 

7.6 BT-303W(배터리) 

항목 설명 

종류 Lithium Manganese Dioxide (LiMnO2) 

전기출력 12 VDC 4.2Ah 

폐기물 분류 국가/지역별 표준과 규칙에 따름 

사용연한 
대기모드(장착상태)로부터 4 년 

(보관 온도조건에 따라 단축될 수 있음) 

7.7  ECG 분석 

ECG 분석 알고리즘은 환자의 심전도(ECG)를 신속히 분석하여 전기충격 여부를 결정하며 

다음의 요구사항을 충족합니다. 

• Shockable Rhythm-VF: IEC 60601-2-4, AHA’s recommend: >90% 

• Shockable Rhythm-VT: IEC 60601-2-4, AHA’s recommend: >75% 

• Non-shockable—Rhythm-NSR: IEC 60601-2-4, AHA’s recommend: >99% 

• Non-shockable-Asystole: IEC 60601-2-4, AHA’s recommend: >95% 

• Non-shockable-all other rhythms: IEC 60601-2-4, AHA’s recommend: >95% 
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Rhythms Standard advised 
by AAMI 

Minimum Test 
Sample Size 

Test 
Sample 

Shock 
Decision 

No Shock 
Decision Performance 

Coarse VF >90% sensitivity 200 209 203 6 97.13% 

Fast VT >75% sensitivity 50 122 100 22 81.97%% 

NSR >99% specificity 100 108 0 108 100.00% 

AF, SB, SVT, heart 
block, idioven- 
tricular PVC’s 

 
>95% specificity 30 231 0 231 100.00% 

Asystole >95% specificity 100 144 6 138 95.83% 
 

8. 추적관리 대상 의료기기 
의료기기의 사용 중 부작용 또는 결함의 발생으로 인체에 치명적 피해를 줄 수 있어 소재 

파악의 필요성이 있는 의료기기를 추적관리 대상 의료기기라고 합니다. 

8.1 관리 운영 지침 

Heart Guardian HR-502 는 추적관리 대상 의료기기로서 사용자는 다음과 같은 관리 운영 

지침을 따라야합니다. 

 응급 장비 관리 책임자를 지정 

 응급 장비 신고서를 작성 구입처에 제출 

 설치/양도/폐기/이전 시 응급 장비 신고서를 작성하여 보건소에 제출  

 

8.2 관리 근거 

 의료기기법  

제 29 조, 30 조 - 추적관리대상 의료기기, 기록의 작성 및 보존 등 

 의료기기법 시행규칙 

제 49 조, 50 조 – 추적관리대상 의료기기의 지정 및 관리기준, 기록 관리 

 식품의약품안전처 고시 

추적관리대상 의료기기 지정 및 기록과 자료 제출에 관한 규정 

 

8.3 사용자의 세부 기록사항 

 추적관리대상 의료기기를 사용하는 환자의 성명, 주소, 생년월일 및 성별 

 추적관리대상 의료기기의 명칭 및 제조번호 또는 이를 갈음한 것 

 추적관리대상 의료기기를 사용한 연월일 

 사용 의료기관의 명칭 및 소재지 

 그 밖에 보건위생상 위해발생을 방지하기 위하여 필요한 사항 
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8.4 주요 기재 사항 

 
의료기기 제품명 저출력 심장충격기 (A17010.01, 3 등급) 

형명(모델) Heart Guardian HR-502 

제조업자 상호 및 주소 

㈜라디안큐바이오 

서울특별시 금천구 가산디지털 2 로 53 

한라시그마밸리 1610 호 

품목허가번호 제허 19-722 호 

제조 번호와 제조 일자 제품 하단 라벨에 별도 기재 

단위 1 set 

사용목적 

전기충격을 흉벽에 놓인 전극을 통하여 심장에 보냄으로 

무맥성 심실 빈맥이나 심실의 세동을 제거하는데 사용하는 

기구 

정격전압 12VDC 4.2Ah 

전기충격에 대한 보호 정도 내부전원형기기, BF 타입 
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